
         Program porównań międzylaboratoryjnych – październik 2009 r.
Program II Pomiar hałasu cyklicznie zmiennego

Organizator 
programu 

Gospodarstwo Pomocnicze przy WSSE w Rzeszowie, ul. 1 Maja 5, 39-400 
Tarnobrzeg; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie - 
Dział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg
tel: (15) 823-44-38; fax: (15) 823-44-52; e-mail: lhiw@pis-tbg.one.pl

Koordynator 
programu inż. Dariusz Fugiel

Charakter i cel 
programu badania 
biegłości

1. Sprawdzenie biegłości laboratorium.
2. Wyznaczenie cech charakteryzujących metodę badawczą w warunkach 
powtarzalności i odtwarzalności – gdy wielkością mierzoną jest poziom 
ciśnienia akustycznego – hałasu cyklicznie zmiennego o typowym widmie 
szerokopasmowym.

Uczestnictwo Wszystkie akredytowane lub zainteresowane akredytacją laboratoria wykonujące 
pomiary hałasu w środowisku pracy (w tym laboratoria Higieny Pracy PIS 

Rodzaj 
wybranego 
obiektu i rodzaj 
badań

Równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A i 
szczytowy poziom dźwięku C na stanowiskach pracy narażonych na hałas 
pochodzący od stabilnych źródeł dźwięku. Na każdym stanowisku należy 
wykonać pomiary powtórzone w warunkach powtarzalności.

Sposób 
przygotowania
i sprawdzenia 
obiektu badań

Przygotowano 1 stanowisko z obecną imitacją pracownika narażonego na hałas w 
pomieszczeniu  ze  źródłem  punktowym  w  miejscu  ekspozycji  w  polu 
akustycznym o przeważającym udziale fali bieżącej.
Stabilność  każdego  ze  źródeł  hałasu  sprawdzono  rejestrując  w  ciągu 
kilkunastu godzin w sposób ciągły poziom emitowanego przez nie dźwięku, 
uzyskując odchylenie standardowe wartości LAeq i LAmax poniżej 0,1 dB.

Informacje 
przekazywane 
uczestnikom 

Zawiadomienie  i  program  badań  (na  etapie  powiadamiania),  wymagania 
dotyczące wykonywanych pomiarów (na etapie realizacji),  raport z badań 
(po opracowaniu). 

Data rozpoczęcia 
i zakończenia 
programu badań.

Pomiary zostaną przeprowadzone w podanych w tytule terminach, w siedzibie 
WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu. Raport z badań 
zostanie wysłany do 3 miesięcy od wykonania badań biegłości.

Metoda badań PN-94/N-01307; PN-ISO 9612:2004

Opis stosowanych 
metod 
statystycznych

Do  identyfikacji  wartości  odstających  i  wątpliwych:  test  Cochrana  (dot. 
zmienności  wewnątrzlaboratoryjnej)  oraz  test  Grubbsa  (dot.  zmienności 
miedzylaboratoryjnej) i in. Z wyników pomiarów (w dB) uzyskanych przez 
poszczególne laboratoria xi , obliczona zostanie wartość średnia (przypisana) 
X, wartości odchyleń standardowych powtarzalności, międzylaboratoryjnego 
i  odtwarzalności  sR.  Wartość  przypisana  X wyznaczona  zostanie  z 
wszystkich  nie  odrzuconych  wyników  pomiarów.  Dla  każdego  z 
uczestników  wyznaczone  zostaną  indywidualne  (niejawne)  wskaźniki 
osiągnięć Z’: 
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gdzie: u(X) – niepewność wartości przypisanej wyznaczona przez organizatora.

Podstawy metod 
stosowanych do 
oceny.

Zgodnie  z  Załącznikiem  A  do  Przewodnika  ISO/IEC  43:1997.  „Badanie 
biegłości przez porównania międzylaboratoryjne”. Oprócz współczynników Z’ 
(zmodyfikowanych,  tzn.  uwzględniających  niepewność wyznaczenia  wartości 
przypisanej)  osiągniętych  w  pojedynczych  pomiarach  przy  pojedynczych 
obiektach badanych (wg pkt. 2.1.4, pkt. 2.1.5.), wyznaczone zostaną powiązane 
wskaźniki osiągniętych rezultatów (zgodnie z pkt. A.3.1.c).  

mailto:lhiw@pis-tbg.one.pl


Obserwatorzy
oraz
nadzór techniczny 

Jacek Krzemiński, mgr inż. Krzysztof Kulec, mgr inż. Piotr Książka

Grupa doradcza
Specjaliści  i  personel  naukowy  wiodących  instytutów  krajowych 
zajmujących  się  badaniami  wibroakustycznymi  lub  prowadzeniem 
zaawansowanych analiz statystycznych

Współpraca z 
KBN i UE

Kierownik  Oddziału  Laboratoryjnego  w  Tarnobrzegu  WSSE  w 
Rzeszowie:

mgr Krzysztof Wójcik
Weryfikacja 
wniosków  doty-
czących  biegłości 
laboratoriów PIS

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie: 
lek med. Szczepan Jędral

Opracował:  inż.  Dariusz  Fugiel        Zatwierdził:  Dyrektor WSSE w Rzeszowie

……………………….…………..         ……………………………………………..
Data                                     Podpis     Data                                    Podpis


